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MEDIBERG SRL UNIPERSONALE 
Via Vezze 16/18 
24050 Calcinate BG 
 
 
29/05/2023 

 
Lettera di conferma dell'organismo notificato  

Riferimento: Contratto n. 125861 
 

A chi di dovere, 
 
Conferma dello stato di una acquisizione di contratto formale, per effettuazione di 
Audit di sorveglianza nell'ambito del Regolamento UE 2023/607 che modifica i 
Regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni 
transitorie per alcuni dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro 
 
La presente lettera conferma che, ICIM SPA, un Organismo Notificato (NB) designato ai 
sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e identificato con il numero 0425 sul 
NANDO, ha ricevuto una richiesta formale in conformità alla Sezione 4.3, primo comma 
dell'Allegato VII dell'MDR e ha firmato un accordo scritto in conformità alla Sezione 4.3, 
secondo comma dell'Allegato VII dell'MDR con il seguente produttore:  
 
MEDIBERG SRL UNIPERSONALE 
Via Vezze 16/18 
24050 Calcinate BG 
Italia 
 
I dispositivi oggetto della domanda formale e dell'accordo scritto di cui sopra sono 
identificati nelle tabelle seguenti. La tabella 1 identifica i dispositivi per i quali è stata 
ricevuta una domanda MDR, è stato concluso un accordo scritto e per i quali l'NB è anche 
responsabile dell'adeguata sorveglianza dei dispositivi corrispondenti ai sensi della 
direttiva applicabile. La tabella 2 identifica i dispositivi per i quali è stata ricevuta una 
domanda MDR e concluso un accordo scritto, ma per i quali l'ente nazionale di controllo 
non ha ancora assunto la responsabilità di un'adeguata sorveglianza dei dispositivi 
corrispondenti ai sensi della direttiva applicabile. 
 
Nel caso di dispositivi coperti da certificati rilasciati ai sensi della direttiva 90/385/CEE 
(AIMDD) o della direttiva 93/42/CEE (MDD) che sono scaduti dopo il 26 maggio 2021 e 
prima del 20 marzo 2023, senza essere stati ritirati, questa lettera conferma anche che il 
fabbricante ha firmato l'accordo scritto ai sensi della MDR entro la data di scadenza del 
certificato MDD/AIMDD; oppure ha fornito la prova che un'autorità competente di uno 
Stato membro ha concesso una deroga o un'esenzione dalla procedura di valutazione 
della conformità applicabile ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, della MDR o dell'articolo 
97, paragrafo 1, della MDR rispettivamente, entro il 20  marzo 2023 per i dispositivi in 
questione. 
 
Di seguito sono riportati i tempi di transizione che si applicano ai dispositivi oggetto della 
presente lettera, a condizione che il fabbricante continui a rispettare le altre condizioni 
specificate nell'articolo 120.3c della MDR (come modificata dalla (UE) 2023/607): 
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• 26 maggio 2026 per i dispositivi impiantabili su misura di Classe III  

• 31 dicembre 2027 per i dispositivi di Classe III e per i dispositivi impiantabili di 
Classe IIb, escluse le tecnologie ben consolidate (WET - suture, graffette, 
otturazioni dentali, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche, fili, 
perni, clip e connettori) 

• 31 dicembre 2028 per altri dispositivi di Classe IIb, Classe IIa, Classe I immessi 
sul mercato in condizioni di sterilità o con funzione di misurazione 

• 31 dicembre 2028 per i dispositivi che non richiedono l'intervento di un organismo 
notificato ai sensi della MDD ma che lo richiedono ai sensi della MDR (ad esempio, 
i dispositivi di classe I che si qualificano come strumenti chirurgici riutilizzabili) 

 
A nome dell'Organismo Notificato, 
ICIM SPA 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 
2099 Sesto Sam Giovanni MI 
Identificazione su NANDO CE0425 
 
Tabella 1: Dispositivi oggetto della presente lettera e per i quali l'NB è anche 
responsabile dell'adeguata sorveglianza dei dispositivi corrispondenti ai sensi 
della direttiva applicabile: 
 

Nome del dispositivo o 
UDI-DI di base (nell'ambito 
dell'applicazione MDR) 

Classificazione del 
dispositivo MDR 
(proposta dal 
produttore e verificata 
in fase di pre-
applicazione) 

Se il dispositivo MDR è 
un dispositivo 
sostitutivo, 
identificazione del 
corrispondente 
dispositivo MDD/AIMDD  

Riferimento/i del 
certificato MDD/AIMDD 
dei dispositivi oggetto 
della domanda MDR e 
identificazione NB 

    

 
Tabella 2: Dispositivi oggetto della presente lettera e per i quali l'NB NON è 
responsabile dell'adeguata sorveglianza dei dispositivi corrispondenti ai sensi 
della direttiva applicabile: 
 

Nome del dispositivo o 
UDI-DI di base 
(nell'ambito 
dell'applicazione MDR) 

Classificazione del 
dispositivo MDR 
(proposta dal produttore 
e verificata in fase di 
pre-applicazione) 

Se il dispositivo MDR è 
un dispositivo 
sostitutivo, 
identificazione del 
corrispondente 
dispositivo MDD/AIMDD  

Riferimento/i del 
certificato MDD/AIMDD 
dei dispositivi oggetto 
della domanda MDR e 
identificazione NB 

Abbigliamento Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Teleria Chirurgica Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Medicazioni in garza Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Medicazioni per 
chirurgia 

Classe IIa N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Copristrumenti Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Sacche per raccolta 
liquidi 

Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 
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Nome del dispositivo o 
UDI-DI di base 
(nell'ambito 
dell'applicazione MDR) 

Classificazione del 
dispositivo MDR 
(proposta dal produttore 
e verificata in fase di 
pre-applicazione) 

Se il dispositivo MDR è 
un dispositivo 
sostitutivo, 
identificazione del 
corrispondente 
dispositivo MDD/AIMDD  

Riferimento/i del 
certificato MDD/AIMDD 
dei dispositivi oggetto 
della domanda MDR e 
identificazione NB 

Set Chirurgici Classe IIa N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 

Kit art.22 Dispositivi di classe I 
immessi sul mercato in 
condizioni di sterilità 

N/A QCT-0146-19 add. 04-20 
NB: 0373 
QCT-0146-19 add. 07-20 
NB: 0373  
EPG-0269-19 add 01-20 
NB: 0373 

 
 
Lettera di conferma Cronologia delle revisioni 

Data NB riferimento interno 
riconducibile ad ogni 
versione della lettera 

Azione 

2023/05/09 125861 Emissione iniziale 

2023/05/29 125861 Verifica di mantenimento anno 2023 verrà effettuata da ISS, 
aggiornamento da tabella 1 a tabella2 dei dispositivi inseriti 
in contratto MDR 

AAAA/MM/GG XXXXXXXXX Rimozione del dispositivo XYZ dall'elenco 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al contenuto della presente 
offerta, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 

Dott. Edoardo Dossena 
Product Sales Manager Certificazione 

Prodotto, Ispezioni e Direttive 
ICIM S.p.A. 

Dott. Dario Bruno 
Direttore Commerciale 

ICIM S.p.A. 

 
 
Nota: 
Sul sito www.icim.it sono disponibili i seguenti documenti: 

▪ Regolamenti per la certificazione relativi ai servizi oggetto della presente offerta. 

▪ Schema di certificazione Regolamento (UE) 2017/745 (0209CS) 

▪ Manuale uso marchio certificazione ICIM (0260CR) 

▪ Regolamento generale ICIM per l’erogazione dei servizi (0001CR) 

▪ Regolamento per la Certificazione dei sistemi di gestione (0002CR) 

▪ Regolamento di Prodotto e Servizi (0003CR) 
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